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Sertifikat Kalibrasi No. 3344/AMK/IV/2019

LAMPIRAN SERTIFIKAT KALIBRASI

HASIL KALIBRASI
Result of Calibration

Merek ¢ Tian Shan
Model/Tipe T

No. Seri g

Tanggal Kalibrasi : 16 April 2019

Nama Ruang g

Tempat Kalibrasi : PT. Adi Multi Kalibrasi
Metode Kalibrasi : MK-037

I. Kondisi Ruang
1. Suhu 71 §(125:8 + 03 ) °C
2. Kelembaban Relatif : ( 65 = 2 ) %

IIl. PENYIMPANGAN DARI NILAI NOMINAL / Departures from nominal scale value

Nilai nominal Nilai Koreksi Ketidakpastian ()
(kg) (ke) (kg)
10 0.00 0.05
20 0.00 0.05
30 0.00 0.05
40 0.05 0.05
50 0.00 0.05
60 0.10 0.05
70 0.10 0.05
80 0.10 0.05
920 0.10 0.05
100 0.15 0.05
Catatan:

Apabila tanda koreksi adalah positif (+) jumlah harus ditambahkan terhadap pembacaan skala untuk memperoleh
nilai yang benar dan apabila negatif (-) dikurangi .

Ketidakpastian yang dicantumkan dalam sertifikat ini telah diestimasikan dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor
cakupan = 2,0

IIl. Petugas Kalibrasi
1. Farid Imam, S.Si.

S

PT. ADHY
Danu Taspyanto, S.Si.

FR-033-037

Dilarang menggandakan sebagian dari isi Sertifikat Kalibrasi ini tanpa izin tertulis dari PT. ADI MULTI KALIBRASI
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

UPT METROLOGI LEGAL

JI. Sisingamangaraja 21 C Yogyakarta. Kode pos 55153 Telp. (0274) 542704
EMAIL : uptmetrologilegal@gmail.com

CALIBRATION CERTIFICATE
Nomor : 732/MET/UP -63/V/2019

Number

ALAT

Equipment
Nama : Ukuran Panjang
Name

Kapasitas 1200 cm

Capacity
Tipe/Model 1 26SM
Type/Mode!

PEMILIK

Owner
Nama
Name

Alamat
Address

METODE, STANDART, TELUSURAN
Method, Standard, Traceability

Metode

Method

Standard

Standard

Telusuran

Traceability

TANGGAL PENGUJIAN

Date of Calibration

LOKASI PENGUJIAN

Location of Calibration

KONDISI LINGKUNGAN PENGUJIAN
Environment condition of Calibration

HASIL

Result

DISARANKAN UNTUK DIUJI ULANG
Recalibration

Halaman 1 dari 2 Halaman

No. Order  : B 00033

Diterima tgl  : 30 Ap[ﬂ_g019

Nomor Seri
Serial number

Merek/Buatan
Brand/ Made in
Daya Baca 1 mm
Readybility

: General Care

Amany Linda Saputri
JI. Raya Tajem No. 33 Maguwoharjo

SK DJPDN No. 32/PDN/KEP /3/2010
Meter kuningan standar 1 meter

Ke satuan S| melalui LK-045-IDN

2 Mei 2019

Kantor UPT Metrologi Legal Kota Yogyakarta
Suhu : 30°C £3°C ; Kelembaban : 55% + 3%
Lihat sebaliknya

2 Mei 2020

DILARANG MENGGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA UPT METROLOGI LEGAL KOTA YOGYAKARTA
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LAMPIRAN SERTIFIKAT PENGUJIAN
ATTACHMENT OF CALIBRATION CERTIFICATE

. DATA PENGUJIAN
Calibration data
1. Referensi : Amany Linda Saputri
.
2. Diuji oleh : Agus Sugiarto NIP. 19670828 1989111001
Calibrated by
Il. HASIL
Result S5
Nominal Nilai Sebenarnya
(cm) (cm)
0 0,00
0-10 10,00
0-20 20,00
0-30 30.00
0-40 40,00
0-50 50,00
0-60 60,00
0-70 70,00
0-80 80,00
0-90 90,00
0-100 100,00
0-110 110,00
0-120 120,00
0-130 130,00
0-140 140,00
0-150 150,00
0-160 160,00
0-170 170,00
0-180 180,00
0-190 190,00
0-200 200,00 1

Penera Penyelia

Adus Sugiarto
NIP.19670828 1989111001

Halaman 2 dari 2 Halaman
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

'

SERTIFIKAT KALIBRASI
No. Order : 0006/KAL/2019
No. Sertifikat : 1-V26.051-18.0001
IDENTITAS ALAT

Nama Alat : Timbangan Elektronik

Merek : Camry

Type/ Model : EK 3651

Nomer Seri HE

Nama Ruangan :-
IDENTITAS PEMILIK
Nama Pemilik : Amany Linda Saputri

Alamat : Gang Kenanga 1, RT 08 RW 41 No 19A, Bedreg,
Maguwoharjo, Depok, Sleman

Sertifikat ini terdiri dari : 2 halaman
Diterbitkan tanggal : Yogyakarta, 4 Mei 2019

Ngadinegaran MJ I11/62 Yogyakarta Telepon (0274) 378187 Facsimile (0274) 381582
Website : http://jogjaprov.go.id Email : labkes_yk@yahoo.com Kode Pos 55143

Dilarang menyalahgunakan dan mempublikasikan sertifikat ini tanpa persetujuan tertulis

L
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Cert. No. : 1-V26.051-18.0001 ‘Halaman dari
L

Order No, 0006/KAL2019 T z
IDENTITAS ALAT
Instrument dentity
Nama : Timbangan Elektronik
Name [
Merek/Pabrik : CAMRY
Manfacturer
Tipe/No. Seri : EK3650
Type/Serial Number
Rentang Ukur/Pembacaan Terkecil : 0-5000 /1
Range Resolution
Standard dentty
Nama . )
Nama ;. Anak Timbangan Kelas F1
Ketertelusuran : -
Traceability
Prosedur Kalibrasi : SOP
Calibration Procedure
Referensi : CSIRO 2010
Reference
LAPORAN HASIL KALIBRAST
Report of Calibration
Kesesuaian Nilai Nominal/Nominal Value Equations Da Pembacaan/Repeatability of Measurement
Pembacaan Aktual o Ketidakpastian Beban Hasil Pengukuran
Alat Std. @ Weight Result
Reading Actal Stndard Correction Uncertainty. g £
g g g mg 2498,300 1,000
500,000 500,000 0,000 652,35 4997,400 1,000
1000,000 1000,000 0,000 652,36
1500,000 1500,000 0,000 652,36 Efek Pembebanan Tak Tengah 50% Kapasitas
1999,000 2000,000 1,000 652,37 Off Center Loading 50% Capacity
2499,000 2500,000 1,000 652,37 ? Hasil Perbedaan
Posisi Satuan
2998,000 3000,000 2,000 652,37 Pengukuran Maksimal
3498,000 3500,000 2,000 652,38 Pasition Unit Result Mextmum Diffrence
3998,000 4000,000 2,000 648,17 [ Tengah/Center 0,000
4497,000 4500,000 3,000 652,38 [Depan/Front 0,000
4998,000 5000,000 2,000 663,01 [Kiri/Left 8 0,000 1,000
[Belakang/Back 0,000
[Kanan/Right 1,000
Histerisis/Hysteresis
Beban Nilai Histerisis
Weight Hysteresis Value
249 g Kurang dari/Less sthan 250,000 I
Limit of Performance (LOP) : 48194 g

Ketidakpastian kalibrasi dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor k = 2.
Uncertainty of measurement i taken at a convidence level of not less than 95% and Coverage Factor k - 2

Titik ukur sesuai dengan permintaan pengguna.

Measurement point is taken by user request.

=== AKkhir Sertifikal ——==

End of Certificate
[Kondisi kalibrasi: Diterima Tanggal - Dikalibrasi Tanggal:
| Calibration Condition | Date of Acception | Date of Calibration
Subu/Temperature i 66+14)°C
Kelembaban/ Hunidity D (55+5) %RH
Thermohygrometer(Certficate Number): 27 April 2019) 30 April 2019

0|Diveriksa oleh:
| Tempat Kalibrasi/Caibration Location : | Checked by

Lab Kalibrasi Balai Laboraturium Keschatan dan Kalibrasi ¥
30-Apr-19 =1i. i%ﬁ Eﬁ%ﬁl %i Ei ﬁ ng-n
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UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
Sekretariat : Kampus Il JI. Raya Tajem Km 1.5 Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta Telp, 02744437888, Fax, 0274-4437999

KETERANGAN KELAIKAN ETIK
(Ethical Clearance)
No: 271.3/FIKES/PL/VIII/2019

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta
setelah mengkaji dengan seksama sesuai prinsip-prinsip etik, dengan ini menyatakan bahwa telah
memenuhi persyaratan etik protokol berjudul:

“Pengaruh Pemberian Jus Kulit Buah Semangka (Citrullus lanatus) terhadap Status Hidrasi
Atlet Sepak Bola Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan”

Peneliti Utama :  Amany Linda Saputri

Asal Insitusi : Universitas Respati Yogyakarta

Supervisor :  Siti Fadlilah, S.Kep., Ns., MSN

Lokasi Penelitian : Laboratorium  Dietetik dan  Kulinari  Universitas  Respati,

Laboratorium Klinik Parahita, Lapangan Gamelan Sendangtirto
Berbah, Lapangan Potorono Bantul
‘Waktu Penelitian : 1 (satu) tahun

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan
penelitian seperti tertera dalam protokol. Komisi Etik Penelitian Kesehatan mempunyai hak
untuk melakukan pemantauan selama penelitian berlangsung. Jika ada perubahan protokol
dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
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'SURAT KETERANGAN SELESAT PENELITIAN - Microsoft Word
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UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
PUSAT PELAYANAN TERPADU

Kampus I : Il Laksda Adi Sucipto Km 6,3 Depok Sleman Telp 0274-488781,489780, Fax 0274-489780
Kampus II : JL Raya Tajem Km 1,5 Maguwoharjo Sleman Telp 0274-4437888, Fax 0274-4437999
Website : www.respati.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/PPT/PL/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . Ns. Thomas Aquino Erjinyuare Amigo, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Jabatan : Kepala Pusat Pelayanan Terpadu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amany Linda Saputri

NIM : 16120027

Program Studi S1 Gizi

Judul 2 Pengaruh Pemberian Jus Kulit Buah Semangka (Citrullus lanatus)

Penelitian Terhadap Status Hidrasi Atlet Sepak Bola Mahasiswa Universitas Ahmad
Dahlan.

Pembimbing X 1. Yuni Afriani, S.Gz., MPH
2. Siti Fadlilah, S.Kep., Ns., MSN

Kegiatan . Pembuatan Produk Jus Kulit Buah Semangka

Tanggal : 24 — 30 November 2019

Telah melakukan penelitian di Laboratorium Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

—
Ns. Thomas A. Erjin. A.. S.Kep.. M.Kep.. Sp.Kep.Kom
NIK. 450309008
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l’ % PT. ADI MULTI KALIBRASI
4 LABORATORIUM KALIBRASI DAN UJI

JI. Cendana No. 9A, Semaki, Yogyakarta 55166
== / Labomatorium Telp. : (0274) 563515 ext. 1615

Kalibrasi & Uji ~ Website : www.lku.uad.ac.id ; E-mail : Iku@uad.ac.id
PT. ADI MULTI KALIBRAS! ~ SK. DIRJEN YANKES NO. : HK.02.03/1/4125/2016

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate ~

NOMOR ORDER : 154.16.04.19

Order Number
Nomor Sertifikat / Certificate Number : 3344/AMK/IV/2019
Tanggal Terima Order + 16 April 2019
Date of Order Received
Identitas Alat / Instrument Identification
Nama Alat / Instrument Name : Timbangan Dewasa
Merek / Manufacturer : Tian Shan
Tipe / Type 8=
Nomor Seri / Serial Number : -
Kapasitas / Capacity : 180 kg
Daya Baca / Readability : 005 kg
Kelas / Class Z
Pemilik / Owner
Nama / Name : Andi Luthfi Yudiana
Alamat / Address : Jin. Kanigoro Gg. Jambu, Maguwoharjo, Sleman
: D..Yogyakarta
Standar / Standard
Nama / Name : Anak Timbangan
Nomor Sertifikat / Certificate Number : 435/PKTN.4.12/VER/08/2017
Ketertelusuran / Traceability : Hasil kalibrasi yang dilaporkan tertelusur ke satuan SI melalui  LK-145-IDN
Lokasi Kalibrasi / Location of Calibration : PT. Adi Multi Kalibrasi
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date : 16 April 2019
Kondisi Ruangan Kalibrasi Suhu e {Cocig 03 S C
Environment Condition of Calibration Temperature
Kelembaban : ( 65 + 2 ) %
Humidity
Metode / Method : MK-037
Acuan / References : Guide to Expression of Uncertainty in Measurement, First Edition 1993,
International Organization for Standardization, Switzerland
Hasil Kalibrasi : LAIKPAKAI disarankan untuk dikalibrasi ulang pada
Result of Calibration 16 April 2020

Yogyakarta, 24 April 2019

Apik Rusdiarna Indra Praja, 5.5i., M.T.

FR-033-037 3 —

Dilarang menggandakan sebagian dari isi Sertifikat Kalibrasi ini tanpa izin tertulis dari PT. ADI MULTI KALIBRASI





